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З теоретичних позицій метод інформаційно-хвильової терапії (ІХТ) є 
подальшим розвитком методу мікрохвильової резонансної терапії (МРТ) і 
базується на застосуванні широкосмугового генератора шуму край високих 
частот (КВЧ), який перекриває всі можливі терапевтичні частоти, викорис-
товувані в МРТ. Завдяки цьому, для реалізації методу не потрібно прово-
дити попередній пошук та підбір терапевтичних частот, оскільки спектр 
генерованого сигналу, вже містить резонансні частоти, які, на думку за-
сновників цього напрямку, збігаються з індивідуальними терапевтичними 
частотами пацієнта [1].  
Метод реалізується за допомогою застосування радіоелектронних 
пристроїв, які формують широкосмугове електромагнітне випромінювання 







∙Гц на частотах 60 ... 70 ГГц [2]. 







∙Гц має суттєві технічні проблеми, у цій 
роботі, в якості біологічного індикатора на вплив використана реєстрація 
електрофізичних характеристик біологічно активних точок (БАТ) шкірного 
покриву людини. Також, зауважимо, що апертура діелектричної антени 
випромінювача пристрою порівняна з діаметрами активної зони БАТ (1 ... 
6 мм). 
Для вимірювання електрофізичних характеристик БАТ раціонально 
використовувати пристрої для електропунктурної діагностики за методом 
Фолля [3]. Цим вимогам відповідає прилад «Прогноз», який має умовну 
шкалу відліку електричного опору на постійному струмі (100 одиниць – 
режим короткого замикання електродів, 0 одиниць – розрив вимірювальної 
ланцюга). У медичній практиці показання приладу близько 50 одиниць, 
вважаються нормою, а рекомендований час вимірювання 4 ... 7 с. 
Для проведення експериментальних досліджень була обрана група 
БАТ з 18 точок, розташованих на правій і лівій руках [4]. Вибір саме цієї 
групи точок обумовлений легкістю доступу при проведенні досліджень та 
діагностичною значимістю. Діагностична приналежність точок наступна: 
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1. Нижні дихальні шляхи; 2. Товстий кишечник; 3. Центральна і перифери-
чна нервова система; 4. Артеріо-венозно-лімфатична система; 5. Алергія, 
імунна система; 6. Дегенеративні зміни органів, включаючи ендокринні та 
молочну залози; 7. Ендокринна система; 8.Тонкий кишечник; 9. Серце; 10. 
Ендокард; 11. Кардіальне сплетіння; 12. Субендокардіальна мережа лімфо-
судин; 13. Аортальний клапан; 14. Артерії; 15. Лімфатичні вузли; 16. Груд-
ний відділ аорти, сплетіння грудного відділу аорти; 17. Кровообіг; 18. Че-
ревний відділ аорти, сплетіння черевного відділу аорти [4]. 
Дослідження проводилися в наступній послідовності: налагодження 
приладів, підготовка шкіри рук обстежуваного для проведення вимірю-
вань, пошук точки вимірювань за відповідними анатомічними орієнтира-
ми, вимірювання показників опору в БАТ до впливу КВЧ випромінюван-
ням, проведення контактного опромінення досліджуваної БАТ протягом 
інтервалу часу t0, вимірювання показників опору в БАТ після впливу КВЧ 
випромінюванням, проведення вимірювань в інших БАТ, відбір групи то-
чок з вираженою сенсорною реакцією. 
В експерименті брали участь два добровольця-пацієнта, у віці 23 ро-
ків, чоловічої статі, без захворювань, у стабільному фізіологічному стані. 







∙Гц на частотах 60 ... 70 ГГц стано-
вила 5 хвилин. Вимірювання показань БАТ після впливу випромінюванням 
проводилося через 1 хвилину. Було проведено 5 серій експериментів. 
Усереднені результати експериментів для групи точок, з найбільшою 









5 Алергія, імунна система 21,8 1,02 




14 Артерії 14,5 2,73 
7 Ендокринна система 10,5 2,2 
17 Кровообіг 8,3 0,67 
8 Тонкий кишечник 8,0 1,34 
Серед цих точок тільки для деяких БАТ абсолютна зміна істотно пере-
вищує середньоквадратичне відхилення: №14 (артерії) модуль відношення 
абсолютного зміни ΔN до середньоквадратичного відхилення S │ΔN / S│ = 
2,73; №7 (ендокринна система), │ΔN / S│ = 2,2. Саме ці точки №14 та №7 
можна віднести до об'єктів з коректною реакцією на пробну дозу опромі-
нення. 
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До перспективних точок для дослідження сенсорних реакцій, також 
можуть бути віднесені: 4. (артеріо-венозно-лімфатична система), │ΔN / S│ 
= 1,35; 8. (тонкий кишечник), │ΔN / S│ = 1,34. 
Таким чином, деякі БАТ шкірного покриву організму людини прояв-
ляють біосенсорну реакцію на дію широкосмугового електромагнітного 
випромінювання наднизької інтенсивності з величиною спектральної 






∙Гц на частотах 60 ... 70 ГГц, 
сформованого використаним в експериментах пристроєм. 
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Анотація 
Представлені результати експериментальних досліджень впливу широкосмугово-
го електромагнітного випромінювання наднизької інтенсивності на біологічно активні 
точки за технологіями інформаційно-хвильової терапії  
Ключові слова: електромагнітне випромінювання, біологічно активні точки. 
Аннотация 
Представлены результаты экспериментальных исследований  воздействия широ-
кополосного электромагнитного излучения сверхнизкой интенсивности  на биологиче-
ски активные точки по технологиям информационно-волновой терапии.  
Ключевые слова: электромагнитное излучение, биологически активные точки. 
Abstract  
The experimental study results of the broadband electromagnetic radiation impact with 
ultra-low intensity on the acupressure points by the information-wave therapy technologies 
are presented. 
Keywords: electromagnetic radiation, biologically active points. 
 
